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IVScope 小动物活体成像系统简易操作说明

一、操作步骤
1、开机
1.1连接电源线， USB3.0 相机线，打开仪器后侧电源开关；
1.2 打开 “Clinx IVScopeBQ Capture”进入主界面，待相机和USB 主板连接成功，相机温度降至设定温度 (约3-5min)  后使用。
[image: ]2、 拍摄
1、选模板
2、命名
3、预览
4、调焦
5、选择拍摄类型

6、 拍摄
（调整曝光时间前须点击关闭预览）

6、 拍 摄
(调整曝光时间前须点 击关闭预览)



















3、ROI 分析
3.1工具栏：点击“打开”,选择图像。
[bookmark: _GoBack]3.2点击“ROI” 选项，选择圈选工具。
3.3在图像上进行区域圈选，再选中区域点击右键，选择“计算ROI”。
3.4在右下角“测量结果”一栏点击右键，选择保存或删除ROI 数据。
4、多图分析
4.1工具栏：点击“多图分析”。                  
4.2选择“打开图像”导入批量图像。
4.3在 “colour bar”上点击右键，选择伪彩样式。   
4.4选择“排列方式”。
4.5对导入的所有图像的low 值和high 值进行统一调节。
4.6对图像进行删除、调整等操作。                 
4.7点击“导出图像”进行图像保存。
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